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Quy trình đảm bảo tính liên kết chuẩn đo lường

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

1. Mục đích
Tất cả các thiết bị sử dụng cho mục đích thử nghiệm, kể cả thiết bị đo (ví dụ thiết
bị đo điều kiện môi trường) có ảnh hưởng đáng kể về tính chính xác hoặc hiệu lực
của kết quả thử nghiệm, hiệu chuẩn hoặc lấy mẫu phải được hiệu chuẩn trước khi
được đưa vào sử dụng.

2. Phạm vi áp dụng
Áp dụng cho tất cả trang thiết bị, dụng cụ đo lường và các chuẩn đo lường, hiệu
chuẩn của PTN.

3. Tài liệu tham chiếu
Sổ tay chất lượng chương 06.

4. Thuật ngữ và giải thích
5. Trách nhiệm

Trưởng PTN có trách nhiệm đảm bảo việc theo dõi thực hiện chương trình hiệu
chuẩn thiết bị tại Phòng thử nghiệm, đảm bảo việc nối chuẩn cho các chuẩn chính
và mẫu chuẩn.
Các cán bộ được giao có trách nhiệm thực hiện chặt chẽ và chính xác quy định về
hiệu chuẩn thiết bị trước khi sử dụng.

6. Nội dung
6.1 Hiệu chuẩn thiết bị
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Phòng thử nghiệm xây dựng chương trình và hướng dẫn để hiệu chuẩn thiết bị.
Chương trình này bao gồm hệ thống lựa chọn, sử dụng, hiệu chuẩn, kiểm tra, kiểm
soát và duy trì các tiêu chuẩn về đo lường, các mẫu so sánh được sử dụng làm tiêu
chuẩn đo lường cũng như các thiết bị sử dụng để kiểm tra và hiệu chuẩn.

Phòng thử nghiệm đảm bảo rằng chương trình hiệu chuẩn thiết bị được xây dựng
và vận hành mà các phép hiệu chuẩn và các phép đo được thực hiện đối với các thiết bị
Phòng thử nghiệm có thể dẫn xuất đến đơn vị quốc tế SI.
6.2 Chuẩn chính

Phòng thử nghiệm đảm bảo tất cả các chuẩn chính được sử dụng tại Phòng thử
nghiệm đều được hiệu chuẩn.

Phòng thử nghiệm đảm bảo rằng các chuẩn chính được lưu giữ và chỉ được sử
dụng vào mục đích hiệu chuẩn mà không sử dụng vào các mục đích khác nữa.

Khi có bất cứ điều chỉnh nào của chuẩn chính thì chuẩn chính luôn được hiệu
chỉnh lại.
6.3 Mẫu chuẩn

Các mẫu chuẩn được dẫn bằng đơn vị trong hệ thống đơn vị quốc tế hoặc bằng
mẫu chuẩn đã được chứng nhận.

Các mẫu chuẩn nội bộ phải được kiểm tra trong điều kiện có thể cả về điều kiện
kinh tế và kỹ thuật.
6.4 Kiểm tra giữa quá trình sử dụng

Giữa quá trình sử dụng phòng thử nghiệm luôn tiến hành bảo trì thiết bị, kiểm tra
chất chuẩn, mẫu chuẩn để duy trì sự tin cậy về tình trạng và chất lượng của các đối
tượng này.

Các mẫu chuẩn là những đối tượng cần được bảo quản, lưu giữ và vận chuyển
trong điều kiện được đảm bảo yêu cầu để duy trì sự chính xác tin cậy.

Chi tiết về quản lý, vận chuyển và bảo quản hóa chất, mẫu chuẩn, chất chuẩn xin
tham khảo Quy trình quản lý mẫu.

7. Hướng dẫn, biểu mẫu áp dụng
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